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Introduccio
Avui dia, una de les tendencies dels Laboratoris estatals francesos de Recerca
Fonamental es la de preocupar - se pel desenvolupament i les aplicacions dels co-
neixements obtinguts . Aixi s'esdeve en el nostre Laboratori de Fisica Nuclear de
les Altes Energies de 1'Ecole Polytechnique de Palaiseau ( Franca ) on son practi-
cades tres activitats de <<diversificacio»:
1) Sintesi de capes primes per a 1'energetica i la microelectronica
2) Concepcio de circuits integrats ( VLSI) i
3) Perfeccionament de la cambra gamma per a la diagnosi medica.
Es tracta de tres temes ben diferenciats dell de la Recerca Experimental de
les Altes Energies , que s'ocupa d'explorar l'Univers subatomic, en els seus as-
pectes nuclear , nucleonic i subnucleonic . Malgrat tot , hi ha nombrosos punts co-
muns i, sobretot , una mateixa practica de treball o << saber fer>>. En efecte, la sin-
tesi de materials en capes primes pot esser assolida a partir de plasmes de depo-
sicio , es a dir d ' estats de la materia constituits per tot un seguit d'objectes subato-
mics, atomics i moleculars en interaccio ; els problemes relatius a la concepcio dels
circuits integrats formen part de les exigencies de les experiencies mes avangades
de les Altes Energies, i, finalment, en l'aplicacio de la cambra gamma ( anomenada
tambe cambra de centelleig ) a la Medicina hom no fa altra cosa sing adaptar-hi la
tecnologia de la deteccio nuclear.
En aquest article exposarem:
1. El principi de la cambra gamma
2. Els problemes que planteja la seva adaptacio al camp de la Medicina,
aixi com el seu perfeccionament
3. Les solucions proposades.
El treball cientific i tecnic ha estat dut a temme en el mare d'una collaboracio,
en la qual, a mes de l'Ecole Polytechnique , participen el Laboratori LAL (Orsay),
1'Hospital Joliot ( Orsay ), l'Hospital Bordeaux Haut-Leveque i la Universitat
Bordeaux II, i ha merescut el primer premi del <<Concurs Innovacions i Inven-
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cions>> del 1982 patrocinat per l'Associacio d'Enginyers dels Centres Hospitalaris
publics, de Franca.
El principi de la cambra gamma
Es tracta d'un detector nuclear per al diagnostic medic. El pacient absorbeix
una certa substancia radioactiva que emet radiacions gamma. L'indicador radio-
actiu mes usual es el tecneci 99-m. Aquesta substancia emet gammes de 140 KeV
i to un periode de sis bores. Les seves propietats fisiques en fan una de les millors
substancies pel al marcatge <<in vivo>>. La cambra gamma detecta els gammes eme-
sos i reprodueix una imatge bidimensional de la distribucio de la radioactivitat
fixada en 1'6rgan que hom examina. La qualitat d'aquesta representacio depen es-
sencialment de la linealitat de restitucio de la imatge, de la uniformitat de la res-
posta en el camp tractat i de les resolucions espacial, energetica i temporal. La
cambra gamma classica no dona per ella sola prou satisfaccio respecte a aquests
parametres, indispensables per a descobrir petites anomalies sense introduir pa-
rasits que poden simular efectes inexistents. Es, doncs, per aquesta rao que aquest
aparell necessita un <<dispositiu de correccio».
La cambra (fig. 1) es constituida per:
- un cristall centellejador de NaI (TI) collocat darrera un sistema de col-
limadors
- un sistema per a localitzar els centelleigs, format per fotomultiplicadors
i un calculador electronic.
Els collimadors (fig. 1) tenen com a missio proporcionar feixos de gammes
provinents de 1'6rgan examinat que siguin estrets i parallels.
La deteccio de les radiacions gamma per un centellejador es un proces que
to lloc en tres etapes:
1. El foto incident interacciona amb el cristall de centelleig i produeix fo-
tons Iluminosos.
2. Aquests produeixen electrons en interaccionar amb el fotocatode d'un
tub fotomultiplicador (FM).
3. El nombre d'aquests electrons es multiplica fins a formar impulsions
electriques d'intensitat suficient.
En les cambres actuals el centellejador es un cristall de Nal (Ti) de gran dia-
metre, opticament acoblat als fotocatodes mitjancant una guia de Ilum. La geome-
tria d'aquesta guia Iluminosa to molta importancia ja que es responsable del grau
de distorsio no lineal de la imatge. El centelleig en un punt del cristall produeix
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una resposta en cada fotomultiplicador. Com mes lluny es troba el FM, mes feble
es la seva impulsio electrica de sortida. Aquest principi permet un tractament elec-
tronic que proporciona les coordenades del punt del centelleig. D'altra banda, la
suma dels senyals provinents de tots els centellejadors es proporcional a 1'energia
total absorbida pel cristall. Aquestes dades obtingudes en forma de senyals ana-
Iogiques electroniques poden esser tractades electronicament de manera que re-
construeixin la imatge de 1'6rgan examinat.
Limitacions de la cambra gamma
La interpretacio clinica de les imatges de les cambres de centelleig emprades
en medicina nuclear es fonamentada en la diferenciacio de les regions de les imat-
ges que presenten diferents concentracions radioactives. Aquesta necessitat exi-
geix que la cambra proporcioni una bona uniformitat de resposta en el camp per
tal de no fer apareixer anomalies que no existeixen en 1'6rgan que hom explora.
Malgrat els progressos d'aquests ultims anys, no ha estat possible fins ara d'apor-
tar milloraments ni en les distorsions lineals ni en els defectes d'uniformitat de
resposta. En efecte, alguns factors de millorament de la linealitat i la uniformitat
de resposta son contradictoris amb un augment del poder de resolucio espacial,
de manera que el que hom guanya d'un costat ho perd de 1'altre. La solucio a
aquesta important dificultat ha estat trobada aplicant el <<saber fer>> de la tecno-
logia de deteccio de la Fisica Experimental de les Altes Energies. Aixi, ha estat
desenvolupat un <<corrector d'uniformitat>> que permet una correccio de finestra
espectroscopica (energia) i de les distorsions espacials (posicio) dels senyals en
un temps de 1'ordre d'alguns microsegons.
El corrector d'uniformitat
Es tracta d'intercalar un aparell d'utilitzacio universal entre una cambra
gamma comercial i el sistema de tractament de dades associat, que corregeixi en
temps real els defectes de linealitat i d'uniformitat sense amb aixo perdre resolu-
cio espacial.
Els senyals provinents de la cambra son digitalitzats per uns ADC (converti-
dors analogic-digital) rapids i tractats en temps real per un microordinador. Les
dades, un cop corregides, son convertides en analogiques per uns DAC (conver-
tidors digital-analogic) per tal que puguin esser tractades pel sistema de tracta-
ment associat a la cambra.
El corrector d'uniformitat (fig. 2) es doncs format per:
1. Un <<trigger >> de Ilindar que selecciona els senyals per sobre del soroll
de fons, comanda els ADC i posa en marxa el microordinador per a la lectura.
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2. 4 vies d'ADC rapides de 10 bits que transformen els senyals analogics
donats per la cambra en senyals digitals que son enviats al microordinador.
3. Un microordinador CAB (<<Camac Booster>>) que tracta les dades en 11-
nia amb un temps de cicle de 170 nanosegons.
4. Una memoria de 32K paraules de 16 bits associada al microordinador
per a emmagatzemar histogrames i els coeficients de correccio.
5. 4 vies DAC que converteixen les dades grafiques tractades pel micro-
ordinador.
6. Un calculador (tipus Commodore PET) que gestiona entre altres fun-
cions les entrades i sortides del CAB.
El cor d'aquest aparell es naturalment el microordinador CAB, dispositiu
desenvolupat en el nostre laboratori per tal de satisfer les necessitate de les expe-
riencies de les Altes Energies. En efecte, en la deteccio de particules en les expe-
riencies d'avui dia, cal poder tractar un gran nombre d'informacions que aparei-
xen en temps molt breus. El CAB es doncs un microordinador perfectament
adaptat per a tractar les nombroses dades que proporciona una cambra gamma en
intervals de temps molt petits. El CAB es presenta en la forma d'un modul
CAMAC de 4 unitats i es configurat segons les unitats seguents:
- controlador de xassfs CAMAS microprogramable
- controlador de branca CAMAC microprogramable
- interficie GPIB/CAMAC microprogramable.
Aquestes unitats tenen en comu:
- un processador bipolar amb un cicle efectiu de 170 nanosegons i dife-
rents mbduls <<hardware>> especialitzats i directament accessibles
- en opcio, un acces directe al <<bus>> del microprocessador que permet l'ad-
quisicio de dades a velocitats mes grans que les autoritzades pel CAMAC
- el logicial.
Els ADC que digitalitzen els senyals analogics provinents de la cambra han
d'esser suficientment rapids: menys d'1 microsegon. Els ADC utilitzats son
del tipus FLASH-ADC (TDC 1014J). Hi ha un inconvenient respecte a la preci-
sio d'aquests ADC, i es que tenen unicament 6 bits, cosa insuficient, ja que per
a les correccions geometriques hom en necessita 10. Com que el periode de con-
versio dels FLASH-ADC es de 30 nanosegons i els senyals provinents de la
cambra duren 1 microsegon, el problema pot esser resolt acumulant diverses digi-
talitzacions successives d'un mateix senyal.
Amb aquests aparells, dels quals acabem de donar una descripcio molt gene-
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ral, es possible de restituir la imatge donada per la cambra de centelleig aportant-
hi tota mena de correccions . Cal tanmateix disposar d'un programa que apliqui
uns bons metodes correctius . Pel que fa a les variacions espacials de l'energia que
son responsables de la degradacio de la uniformitat de resposta de les cambres
gamma i de la qualitat de les imatges, hom pot imaginar dos metodes de correccio.
Un d'ells consisteix a compensar el senyal d'energia respecte a la finestra espectro-
metrica, desplacant aquesta finestra en funcio de la posicio del centelleig de ma-
nera que quedi ben centrada en el pic d'absorcio total . En l'altre metode es tracta
d'obtenir la mateixa compensacio mantenint la finestra fixa i desplacant els espec-
tres en l'escala de les energies fins que el pic fotoelectric aparegui ben centrat en la
finestra. Aquest segon metode ofereix mes avantatges , essencialment perque uti-
litza dues vegades menys de memoria en 1'emmagatzemament dels coeficients de
correccio . Les distorsions geometriques son errors sistematics originats per les
variacions intempestives dels guanys dels fotomultiplicadors o del circuit elec-
tronic de posicionament . Aixo to com a consequencia una localitzacio deficient
dels esdeveniments detectats , de manera que la posicio mesurada no coincideix
amb la real. Aquestes distorsions geometriques poden esser corregides en linia
durant 1'acumulaci6 de dales o naturalment tambe en diferit. El problema essen-
cial es el de coneixer amb precisio els desplacaments , coca que pot esser assolida:
- escombrant el camp de la cambra amb una font puntual,
- emprant una xarxa regular de fonts puntuals, o be
- utilitzant << un fantasma >> de linies paralleles en lloc de fonts puntuals.
Els desplacaments aixi mesurats son introduits en el programa en forma
d'una matriu , i cada esdeveniment pot aleshores esser collocat en la seva veritable
posicio.
L'aparell de correccio ha estat provat satisfactoriament en una cambra gam-
ma de tipus ANGER (PHO-GAMMA-III Nuclear Chicago) i ha entrat en servei
en centres hospitalaris.
L'experiencia assolida en aquest domini ha permes tanmateix d'iniciar un
nou pas cap al millorament del detector propiament dit. El projecte, que es troba
en curs de realitzacio , consisteix a substituir el cristall de centelleig detector per
una cambra de centelleig proporcional en on gas (Xe a 20 kg de pressio). Ha
estat demostrat que Ia resolucio en aquestes cambres pot esser molt interessant,
ja que hom pot assolir un 5 % per a 1'energia i 3 mm en el cas d'una radiacio
incident de 122 keV.
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